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OBJETIVO

Establecer la correlación de los resultados en el análisis de fluidos corporales a través de

la citometría de flujo (UF-5000 de SYSMEX) y el método manual (Cámara de Neubauer)

para leucocitos (%).

MATERIALES Y MÉTODOS

El análisis de fluidos corporales (líquido cefalorraquídeo, ascitis y diálisis) es crucial en el

diagnóstico médico, aportando información para diversas condiciones patológicas. La

citometría de flujo ofrece ventajas frente al método manual, al permitir mayor precisión y

rapidez, especialmente en muestras con baja celularidad.

Método manual: Cámara de Neubauer y microscopio óptico.

Método automatizado: Analizador UF-5000 Sysmex®.

Muestras: 40 de cada fluido corporal (cefalorraquídeo, ascitis y diálisis), recolectadas

en EDTA, volumen mínimo 600 µL.

Análisis estadístico: Correlación de Pearson (IC 95%).

La automatización muestra ventajas clave frente al método

manual:

• Mayor cantidad de células contabilizadas.

• Velocidad de respuesta.

• Optimización del volumen de muestra.

Aunque el método manual sigue siendo el estándar de oro,

la citometría de flujo ofrece un excelente rendimiento en

fluidos sin células anormales.

CONCLUSIONES REFERENCIAS

RESULTADOS

Fluido Corporal Coeficiente de Pearson Interpretación

Líquido de Ascitis Líquido Cefalorraquídeo Líquido de Diálisis

r=0.82 r=0.47 r=0.41

Correlación Alta Correlación Intermedia Correlación Intermedia
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